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Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität  

von Strontium-90 in Futtermittel- und Bewuchsproben  

mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer 

(Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) 

1 Anwendungsbereich 

Das Verfahren ist für die Überwachung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 

(Sr-90) in Lebensmitteln nach dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) [1] und der Richtlinie 

zur Erfassung der Emissionen und Immissionen kerntechnischer Anlagen (REI) [2] geeig-

net. Mit diesem Verfahren können die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 

Integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Radioaktivität in der 

Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (AVV-IMIS) [3] geforderten Nachweis-

grenzen erreicht werden. 

Anmerkung: 

Der Massenbezug der spezifischen Aktivität des Sr-90 gemäß AVV-IMIS ist sowohl bei Futtermitteln und 

Futtermittelrohstoffen als auch bei Weide- und Wiesenbewuchs die Feuchtmasse. In einigen wenigen Fällen 

kann es vorkommen, die spezifische Aktivität auf die Trockenmasse beziehen zu müssen. Deshalb werden 

bei der Berechnung der Ergebnisse im Abschnitt 5 diese beiden unterschiedlichen Massenbezüge berück-

sichtigt. 

2 Probeentnahme 

Zur Probeentnahme von Futtermitteln und Bewuchs wird auf das Verfahren 

F--SPEKT-LEBM-01 verwiesen. 

3 Analyse 

3.1 Prinzip des Verfahrens 

Zum Prinzip des Verfahrens wird auf den entsprechenden Abschnitt des Verfahrens 

F-Sr-90-BODEN-02 verwiesen. 

3.2 Probenvorbereitung 

Zur Probenvorbereitung wird auf den entsprechenden Abschnitt des Verfahrens 

F-Sr-90-FUMI-03 verwiesen. 
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3.3 Radiochemische Trennung 

Die radiochemische Trennung wird nach dem Verfahren F-Sr-90-BODEN-02 durch-

geführt. Die Angaben zu Beginn des Abschnittes 3.3 des genannten Verfahrens dienen 

als Orientierungshilfe. 

Die meisten Aschen von Futtermittel- und Bewuchsproben sind bei einer konventionellen 

Extraktion des Strontiums mit siedender, verdünnter Salpetersäure bereits nach zwei 

Minuten nahezu vollständig gelöst. Daher ist nur in wenigen Fällen eine mikrowellen-

unterstützte Extraktion bei 10 bar erforderlich. 

Von der Asche werden 10 g für die Extraktion eingesetzt. 

Anmerkung: 

Bei der im Arbeitsschritt 3.3.2.2 der im Verfahren F-Sr-90-BODEN-02 beschriebenen Flüssig-Flüssig-

Extraktion trennen sich die Phasen gelegentlich nur langsam. In solchen Fällen führt die Zugabe von maxi-

mal 5 ml Methanol zu einer raschen Phasentrennung. 

4 Messung der Aktivität 

Zur Durchführung der Kalibrierung und zur Messung mit dem Flüssigkeitsszintillations-

spektrometer wird auf den entsprechenden Abschnitt des Verfahrens F-Sr-90-MILCH-05 

verwiesen. 

5 Berechnung der Analysenergebnisse 

Die Berechnung der Analyseergebnisse erfolgt in Anlehnung an das Verfahren 

F-Sr-90-FUMI-03. Jedoch müssen die Zählraten und der aktivitätsbezogene Kalibrier-

faktor 𝜑A 

— im gleichen Energiebereich und 

— unter den gleichen Quenchbedingungen, d. h. gleicher Quenchfaktor bei der Messung 

bestimmt werden.  

Wenn zur Bestimmung der chemischen Ausbeute ein Sr-85-Tracer zur Probe gegeben 

wurde, müssen mögliche Beiträge des Tracers zur Zählrate berücksichtigt werden. In 

diesem Fall muss der zu erwartende Sr-85-Beitrag im für die Bestimmung der Aktivität 

von (Sr-90+Y-90) herangezogenen Energiebereich zum Zeitpunkt dieser Messung be-

rechnet und von der Bruttozählrate 𝑅b subtrahiert werden. Daher werden Rechenbei-

spiele für beide Methoden der Bestimmung der chemischen Ausbeute angegeben. 
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5.1 Gleichungen zur Berechnung 

5.1.1 Ergebnisgröße 

5.1.1.1 Messpräparat mit Zugabe von Sr-85 

Bei der Zugabe von Sr-85 zur Probe wird der zu erwartende Sr-85-Beitrag im für die 

Bestimmung der spezifischen Aktivität von (Sr-90+Y-90) herangezogenen Energiebereich 

zum Zeitpunkt dieser Messung gemäß Gleichung (1) ermittelt: 

 𝑅Sr−85 =
𝐴Sr−85

𝜑A,Sr−85
⋅ 𝜂Sr ⋅ 𝑓b =

𝐴Sr−85

𝜑A,Sr−85
⋅ 𝜂Sr ⋅ e−𝜆Sr−85⋅𝑡b (1) 

Dabei bedeuten: 

𝑅Sr−85 Zählrate des Radionuklids Sr-85 in s-1; 

𝐴Sr−85 zur Probe zugegebene Aktivität des Radionuklids Sr-85, in Bq; 

𝜑A,Sr−85 aktivitätsbezogener Kalibrierfaktor für das Radionuklid Sr-85, in Bq·s;. 

𝑓b Korrektionsfaktor für das Abklingen der Aktivität des Radionuklids Sr-85 für die 

Zeitspanne zwischen Zugabe des Tracers zur Probe und Beginn der Messung; 

𝜆Sr−85  Zerfallskonstante des Radionuklids Sr-85, in s-1; 

𝑡b Zeitspanne zwischen Zugabe des Tracers zur Probe und Beginn der Messung,  

in s; 

𝜂Sr chemische Ausbeute für Strontium. 

Die Berechnung der spezifischen Aktivität von Sr-90 erfolgt nach Gleichung (2). Ent-

sprechend des gesetzlich geforderten Massenbezuges für die spezifische Aktivität steht 

in dieser Gleichung 𝑚 für die Feuchtmasse (𝑚FM) oder, falls anderweitig notwendig, für 

die Trockenmasse (𝑚TM). 

 𝑎 = 𝑓2 ⋅
𝜑A

𝜂Sr ⋅ 𝑚
⋅ 𝑅n = e𝜆Sr−90⋅𝑡A ⋅

𝜑A

𝜂Sr ⋅ 𝑚
⋅ [𝑅b − (𝑅0 + 𝑅Sr−85)] (2) 

Darin bedeuten: 

𝑎 spezifische Aktivität des Radionuklids Sr-90, in Bq·kg-1, bezogen auf Feuchtmasse 

(FM) oder Trockenmasse (TM); 

𝜑A aktivitätsbezogener Kalibrierfaktor für das Radionuklid Sr-90, in Bq·s; 

𝑡A Zeitspanne zwischen Probeentnahme und Beginn der Messung, in s; 

𝑓2 Korrektionsfaktor für das Abklingen der Aktivität von Sr-90 für die Zeitspanne 

zwischen Probeentnahme und Beginn der Messung. Die Korrektion ist nur erfor-

derlich, wenn die Zeitspanne 𝑡A größer als 0,5 Jahre ist; 

𝜆Sr−90 Zerfallskonstante des Radionuklids Sr-90, in s-1; 

𝑅b Bruttozählrate, in s-1; 
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𝑅0 Nulleffektzählrate, in s-1; 

𝑅n Nettozählrate des (Sr-90 + Y-90)-Präparates, in s-1; 

𝑚 Masse der eingesetzten Probe, in kg: 

 bei Feuchtmasse: 𝑚FM =  𝑚a ∙ 𝑞1 ∙ 𝑞2 

 bei Trockenmasse: 𝑚TM =  𝑚a ∙ 𝑞1 

 mit: 𝑚a Masse der eingesetzten Probenasche, in kg; 

  𝑞1 Verhältnis Trockenmasse zu Aschemasse; 

  𝑞2 Verhältnis Feuchtmasse zu Trockenmasse. 

Anmerkung: 

Neben der Berechnung kann die Summe (𝑅0 + 𝑅Sr−85) der Beiträge des Nulleffektes sowie des Sr-85 

empirisch festgestellt werden. Dazu wird die Aktivität von Sr-85 im Messpräparat gammaspektrometrisch 

bestimmt. Die gleiche Aktivität von Sr-85 wird dem für die Nulleffektbestimmung der Szintillations-

messungen genutzten Zählfläschchen zugesetzt. Dabei wird vorausgesetzt, dass die gleichen Messbe-

dingungen eingehalten werden. 

5.1.1.2 Messpräparat ohne Zugabe von Sr-85 

Wird bei der Herstellung des Messpräparates kein Sr-85 zugesetzt, sondern ein Kontroll-

präparat zur Bestimmung der chemischen Ausbeute verwendet, erfolgt die Berechnung 

der spezifischen Aktivität von Sr-90 nach Gleichung (3): 

 𝑎 = 𝑓2 ⋅
𝜑A

𝜂Sr ⋅ 𝑚
⋅ 𝑅n = e𝜆Sr−90⋅𝑡A ⋅

𝜑A

𝜂Sr ⋅ 𝑚
⋅ (𝑅b − 𝑅0) (3) 

5.1.2 Standardunsicherheit der Ergebnisgröße 

5.1.2.1 Messpräparat mit Zugabe von Sr-85 

Die kombinierte relative Standardunsicherheit der spezifischen Aktivität 𝑢(𝑎) ∙ 𝑎−1 

beträgt nach Gleichung (4): 

 

𝑢(𝑎)

𝑎
= {

1

[𝑅b − (𝑅0 + 𝑅Sr−85)]2
⋅ [

𝑅b

𝑡m
+

𝑅0

𝑡0
+ 𝑢2(𝑅Sr−85)] + 

+ 𝑢rel
2 (𝑓2) + 𝑢rel

2 (𝜑A) + 𝑢rel
2 (𝜂Sr) + 𝑢rel

2 (𝑚)}

1
2
 

(4) 

mit: 

 𝑢2(𝑅Sr−85) = 𝑅Sr−85
2 ⋅ [𝑢rel

2 (𝐴Sr-85) + 𝑢rel
2 (𝜑A, Sr-85) + 𝑢rel

2 (𝜂Sr) + 𝑢rel
2 (𝑓b)] (5) 

Darin bedeuten: 

𝑢(𝑎) kombinierte Standardunsicherheit der spezifischen Aktivität 𝑎 zum Zeit-

punkt der Probeentnahme, in Bq·kg-1; 
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𝑢(𝑅Sr−85) Standardunsicherheit der Zählrate des Radionuklids Sr-85, in s-1; 

𝑢rel(𝐴Sr−85) relative Standardunsicherheit der zugesetzten Sr-85-Aktivität; 

𝑢rel(𝑓b) relative Standardunsicherheit des Korrektionsfaktor für das Abklingen der 

Aktivität des Radionuklids Sr-85 für die Zeitspanne zwischen Zugabe des 

Tracers zur Probe und Beginn der Messung. 

𝑢rel(𝑓2) relative Standardunsicherheit des Korrektionsfaktors für das Abklingen der 

Aktivität des Radionuklids Sr-90 für die Zeitspanne zwischen Probeent-

nahme und Beginn der Messung; 

𝑢rel(𝜑A,Sr−85) relative Standardunsicherheit des aktivitätsbezogenen Kalibrierfaktors für 

das Radionuklid Sr-85; 

𝑢rel(𝜑A) relative Standardunsicherheit des aktivitätsbezogenen Kalibrierfaktors für 

das Radionuklid Sr-90; 

𝑢rel(𝜂Sr) relative Standardunsicherheit der chemischen Ausbeute für Strontium; 

𝑢rel(𝑚) relative Standardunsicherheit der Masse der eingesetzten Probe, bezogen 

auf die Feuchtmasse 𝑢rel(𝑚FM) oder Trockenmasse 𝑢rel(𝑚TM); 

𝑡m Messdauer, in s; 

𝑡0 Messdauer des Nulleffekts, in s. 

Bei der Berechnung der kombinierten relativen Standardunsicherheit der spezifischen 

Aktivität können im Allgemeinen die Beiträge der relativen Standardunsicherheit des 

Korrektionsfaktors 𝑢rel(𝑓2) und der Masse der eingesetzten Probe 𝑢rel(𝑚) vernachlässigt 

werden. Bei einem für die Messung der spezifischen Aktivität von (Sr-90 + Y-90) verwen-

deten Energiebereich von 350 keV bis 1000 keV und einer Aktivität des Radionuklids Sr-

85 von nur wenigen Bq ist die Standardunsicherheit 𝑢(𝑅Sr−85) gegenüber der Standard-

unsicherheit des Nulleffektes 𝑢(𝑅0) vernachlässigbar (siehe Abschnitt 5.2.1). 

5.1.2.2 Messpräparat ohne Zugabe von Sr-85 

Die kombinierte relative Standardunsicherheit der spezifischen Aktivität 𝑢(𝑎) ∙ 𝑎−1 

beträgt nach Gleichung (6): 

 
𝑢(𝑎)

𝑎
= √

1

(𝑅b − 𝑅0)2
⋅ (

𝑅b

𝑡m
+

𝑅0

𝑡0
) + 𝑢rel

2 (𝑓2) + 𝑢rel
2 (𝜑A) + 𝑢rel

2 (𝜂Sr) + 𝑢rel
2 (𝑚) (6) 

Bei der Berechnung der kombinierten relativen Standardunsicherheit der spezifischen 

Aktivität können im Allgemeinen die Beiträge der relativen Standardunsicherheit des 

Korrektionsfaktors 𝑢rel(𝑓2) und der Masse der eingesetzten Probe 𝑢rel(𝑚) vernachlässigt 

werden. 
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5.2 Rechenbeispiel 

In den Rechenbeispielen der Abschnitte 5.2 und 6.2 werden die Zwischenergebnisse und 

das Endergebnis mit vier signifikanten Stellen angegeben. Abweichungen von den im 

Rechenbeispiel berechneten Werten sind bei der Verwendung einer anderen Anzahl von 

signifikanten Stellen möglich. 

5.2.1 Messpräparat mit Zugabe von Sr-85 

Ein Beispiel für die Berechnung der Ergebnisse auf der Basis der Trockenmasse der Probe 

ist im Verfahren F-Sr-90-Boden-02 gegeben. Daher wird hier ein Beispiel auf der Basis 

der Feuchtmasse einer Weidebewuchsprobe vorgestellt. 

In diesem Rechenbeispiel wurden 20 Tage vor Beginn der Messung der Probe 5,0 Bq 

Sr-85 zugegeben. Für die Berechnung der spezifischen Aktivität des Radionuklids Sr-90 

wurde der Energiebereich zwischen 350 keV und 1000 keV im Impulshöhenspektrum 

verwendet.  

Weiterhin wurden folgende Werte ermittelt: 

 𝜑A,Sr−85 = 4167 Bq·s;  𝑢(𝑅Sr−85) = 0; 

 𝜂Sr = 0,750;  𝑢rel(𝜂Sr) = 0,05; 

 𝑓b = 0,808;  𝑚a = 0,010 kg; 

 𝑅b = 0,02813 s-1;  𝑡m = 60·103 s; 

 𝑅0 = 0,0160 s-1;  𝑡0 = 60·103 s; 

 𝑞1 = 11,11;  𝑞2 = 5,00; 

 𝑚FM = 0,555 kg;  𝑢rel(𝑚FM) = 0; 

 𝜑A = 2,632 Bq·s;  𝑢rel(𝜑A) = 0,04; 

 𝑓2 = 1,000;  𝑢rel(𝑓2) = 0. 

Nach Gleichung (1) beträgt die Zählrate des Radionuklids Sr-85: 

 𝑅Sr−85 =
5,0

4167
⋅ 0,750 ⋅ 0,808 s−1 = 0,7271 ∙ 10−3 s−1 

Nach Gleichung (2) beträgt die spezifische Aktivität des Radionuklids Sr-90: 

 
𝑎 =

1,00 ⋅ 2,632 ⋅ [0,02813 − (0,0160 + 0,7271 ∙ 10−3)]

0,750 ⋅ 0,555
  Bq ⋅ kg−1 (FM) = 

= 72,10 ∙ 10−3 Bq ⋅ kg−1 (FM) 
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Mit den obigen Werten und den entsprechenden Ergänzungen zu Gleichung (4), um die 

Beiträge des Sr-85 zu berücksichtigen, beträgt die relative Standardunsicherheit der 

spezifischen Aktivität von Sr-90: 

𝑢(𝑎)

𝑎
= √

1

[0,02813 − (0,0160 + 0,7271 ∙ 10−3)]2
⋅ (

0,02813

60 ⋅ 103
+

0,0160

60 ⋅ 103
) + 0,042 + 0,052 = 

= 0,09878 

Die spezifische Aktivität des Radionuklids Sr-90 in der Weidebewuchsprobe zum Zeit-

punkt der Probeentnahme beträgt für dieses Beispiel: 

 𝑎 = (72,10 ± 7,12) ∙ 10−3 Bq ⋅ kg−1 (FM) 

Die Auswertung kann, wie in Abschnitt 7 dargestellt, softwaregestützt erfolgen. 

5.2.2 Messpräparat ohne Zugabe von Sr-85 

In diesem Rechenbeispiel wurde für die Berechnung der spezifischen Aktivität von Sr-90 

der Energiebereich zwischen 20 keV und 1000 keV im Impulshöhenspektrum verwendet. 

Es liegen folgenden Werte vor: 

 𝑅b = 0,1303 s-1;  𝑡m = 60·103 s; 

 𝑅0 = 0,0790 s-1;  𝑡0 = 60·103 s; 

 𝑚a = 0,010 kg;  𝑚FM = 0,555 kg; 

 𝑞1 = 11,11;  𝑞2 = 5,00; 

 𝜑A = 0,585 Bq·s;  𝑢rel(𝜑A) = 0,04; 

 𝜂Sr = 0,750;  𝑢rel(𝜂Sr) = 0,05; 

 𝑓2 = 1,000.     

Nach Gleichung (3) beträgt die spezifische Aktivität des Radionuklids Sr-90: 

 𝑎 =
1,00 ⋅ 0,585 ⋅ (0,1303 − 0,0790)

0,750 ⋅ 0,555
  Bq ⋅ kg−1 (FM) = 72,10 ∙ 10−3 Bq ⋅ kg−1 (FM) 

Mit den obigen Werten beträgt nach Gleichung (6) die relative Standardunsicherheit der 

spezifischen Aktivität von Sr-90: 

 
𝑢(𝑎)

𝑎
= √

1

(0,1303 − 0,0790)2
⋅ (

0,1303

60 ⋅ 103
+

0,0790

60 ⋅ 103
) + 0,042 + 0,052 = 0,0737 
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Die spezifische Aktivität von Sr-90 in der Weidebewuchsprobe zum Zeitpunkt der Probe-

entnahme beträgt für dieses Beispiel: 

 𝑎 = (72,10 ± 5,31) ∙ 10−3 Bq ⋅ kg−1 (FM) 

Die Auswertung kann, wie in Abschnitt 7 dargestellt, softwaregestützt erfolgen. 

5.3 Unsicherheiten der Analysenergebnisse 

Unsicherheitsbeiträge aus der Probeentnahme werden im Rahmen dieser Messanleitun-

gen nicht berücksichtigt, da diese von vielen, oft nicht quantifizierbaren Faktoren ab-

hängen können. 

Die kombinierte Standardunsicherheit beinhaltet neben der zählstatistischen Standard-

unsicherheit auch die Standardunsicherheiten der chemischen Trennung, der Ausbeute-

bestimmung und der Kalibrierung. 

6 Charakteristische Grenzen des Verfahrens 

Die Berechnung der charakteristischen Grenzen erfolgt nach DIN ISO 11929 [4].  

Ein Excel-Tabellenblatt (siehe Abschnitt 7.1) sowie eine Projektdatei zum Programm 

UncertRadio (siehe Abschnitt 7.2) sind auf der Internetseite dieser Messanleitung abruf-

bar.  

Weiterführende Betrachtungen zu den charakteristischen Grenzen finden sich in den 
Allgemeinen Kapiteln ERK/NACHWEISGR-ISO-01 und ERK/NACHWEISGR-ISO-02 dieser 

Messanleitungen. 

Im Rechenbeispiel wird der Fall betrachtet, dass kein nachweisbarer Beitrag des Radio-

nuklids Sr-85 im Messpräparat zu erwarten ist, d. h. keine Zugabe von Sr-85 zur Probe 

oder der zugegebene Tracer bereits ausreichend zerfallen ist. 

6.1 Gleichungen zur Berechnung 

6.1.1 Erkennungsgrenze 

Zur Berechnung der Nachweisgrenzen des Verfahrens wird zunächst die Erkennungs-

grenze 𝑎∗ nach Gleichung (7) ermittelt: 

 𝑎∗ = 𝑘1−𝛼 ⋅ 𝑓2 ⋅
𝜑A

𝜂Sr ⋅ 𝑚
⋅ √𝑅0 ⋅ (

1

𝑡m
+

1

𝑡0
) (7) 

Dabei bedeutet: 

𝑘1−𝛼 Quantil der Standardnormalverteilung zur Wahrscheinlichkeit des Fehlers 1. Art α. 
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6.1.2 Nachweisgrenze 

Damit lässt sich die Nachweisgrenze 𝑎# nach der impliziten Gleichung (8) berechnen: 

 𝑎# = 𝑎∗ + 𝑘1−𝛽 ⋅ √𝑎#2
⋅ 𝑢rel

2 (𝜑) + 𝜑2 ⋅ (
𝑎#

𝑡m ⋅ 𝜑
+

𝑅0

𝑡m
+

𝑅0

𝑡0
) (8) 

mit 

 𝜑 = 𝑓2 ⋅
𝜑A

𝜂Sr ⋅ 𝑚
 

 𝑢rel(𝜑) = √𝑢rel
2 (𝑓2) + 𝑢rel

2 (𝜑A) + 𝑢rel
2 (𝜂Sr) + 𝑢rel

2 (𝑚) 

Nach Auflösung von Gleichung (8) wird die Nachweisgrenze nach Gleichung (9)  

 𝑎# =
𝑎∗ ⋅ 𝜓

𝜃
⋅ [ 1 + √1 −

𝜃

𝜓2
⋅ (1 −

𝑘1−𝛽
2

𝑘1−𝛼
2 )  ] (9) 

mit den Hilfsgrößen 

 𝜃 = 1 − 𝑘1−𝛽
2 ⋅ [𝑢rel

2 (𝑓2) + 𝑢rel
2 (𝜑A) + 𝑢rel

2 (𝜂Sr) + 𝑢rel
2 (𝑚)] 

 𝜓 = 1 +
𝑘1−β

2

2 ⋅ 𝑎∗
⋅ 𝑓2 ⋅

𝜑A

𝜂Sr ⋅ 𝑚
⋅

1

𝑡m
 

berechnet. 

In den Gleichungen (8) und (9) bedeuten: 

𝑘1−𝛽 Quantil der Standardnormalverteilung zur Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art β; 

𝜑 verfahrensbezogener Kalibrierfaktor, in Bq·s·kg-1; 

𝑢rel(𝜑) relative Standardunsicherheit des verfahrensbezogenen Kalibrierfaktors. 

6.1.3 Grenzen des Überdeckungsintervalls 

Eine Betrachtung der Grenzen des Überdeckungsintervalls ist nicht erforderlich. 
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6.2 Rechenbeispiel 

Mit den Werten aus Abschnitt 5.2.2 und den Werten für die Quantile der Standardnor-

malverteilung 𝑘1−α = 3 und 𝑘1−β = 1,645 beträgt die Erkennungsgrenze 𝑎∗ gemäß 

Gleichung (7): 

 
𝑎∗ = 3 ⋅ 1,000 ⋅

0,585

0,750 ⋅ 0,555
⋅ √0,0790 ⋅ (

1

60 ⋅ 103
+

1

60 ⋅ 103
)  Bq ⋅ kg−1 (FM) = 

= 4,216 ⋅ 0,00162 Bq ⋅ kg−1  (FM) = 6,84 ∙ 10−3 Bq ⋅ kg−1 (FM) 

Nach Gleichung (9) beträgt die Nachweisgrenze 𝑎#: 

 

𝑎# =
6,84 ∙ 10−3 ⋅ 1,0046

0,9889
∙ [ 1 + √1 −

0,9889

1,0092
⋅ (1 −

2,706

9
)  ]  Bq ⋅ kg−1  (FM) = 

= 6,949 ⋅ 10−3 ⋅ 1,5610 Bq ⋅ kg−1  (FM) = 10,9 ⋅ 10−3 Bq ⋅ kg−1 (FM) 

mit den Hilfsgrößen 

 𝜃 = 1 − 2,706 ⋅ (0,0016 + 0,0025) = 1 − 2,706 ⋅ 0,0041 = 0,9889 

 
𝜓 = 1 +

2,706

2 ⋅ 6,84 ∙ 10−3
⋅ 1,000 ⋅

0,585

0,750 ⋅ 0,555
⋅

1

60 ⋅ 103
= 

= 1 + 197,8 ⋅ 1,405 ⋅ 16,66 ⋅ 10−6 = 1,0046 

Die im Routinemessprogramm nach AVV-IMIS geforderte Nachweisgrenze der spe-

zifischen Aktivität von 50 · 10-3 Bq·kg-1 (FM) wird im Fall, dass ein Sr-85-Kontrollpräparat 

verwendet wurde, bei einer Messdauer von ca. zwei Stunden erreicht [3]. 

Falls Sr-85 als Ausbeutetracer direkt zu den Messpräparaten gegeben wurde, erhöht dies 

die Zählrate. Um diesen Beitrag gering zu halten, muss darauf geachtet werden, den 

Energiebereich für die Messung der Aktivität von (Sr-90+Y-90) im oberen Bereich des 

Impulshöhenspektrums kleiner zu wählen. Dadurch sinkt das Nachweisvermögen und die 

Nachweisgrenze nimmt bei gleicher Messdauer zu. Die im Routinemessprogramm nach 

AVV-IMIS geforderte Nachweisgrenze der Aktivitätskonzentration wird in diesem Fall 

nach einer Messdauer von ca. drei Stunden bis vier Stunden erreicht. 
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7 Softwaregestütze Auswertung 

7.1 Ansicht des Excel-Tabellenblatts 

7.1.1 Messpräparat mit Zugabe von Sr-85 

 

Das zugehörige Excel-Tabellenblatt ist auf der Internetseite dieser Messanleitung ver-

fügbar. 
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7.1.2 Messpräparat ohne Zugabe von Sr-85 

 

Das zugehörige Excel-Tabellenblatt ist auf der Internetseite dieser Messanleitung 

verfügbar. 
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7.2  Ansicht der UncertRadio-Resultatseite 

7.2.1 Messpräparat mit Zugabe von Sr-85 

 

Die zugehörige UncertRadio-Projektdatei ist auf der Internetseite dieser Messanleitung 

verfügbar. 

7.2.2 Messpräparat ohne Zugabe von Sr-85 

 

Die zugehörige UncertRadio-Projektdatei ist auf der Internetseite dieser Messanleitung 

verfügbar. 
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8  Verzeichnis der Chemikalien und Geräte 

8.1 Chemikalien 

Die verwendeten Chemikalien sollten analysenrein sein. 

— Ammoniumcarbamat; 

 

— Dicyclohexyl-18-Krone-6 in Chloroform: 0,05 mol∙l-1; 

— Natriumacetat-Essigsäure-Lösung: 0,05 mol∙l-1 Natriumacetat in 0,05 mol∙l-1 

Essigsäure; 

— Natriumdichromatlösung, Na2Cr2O7: 1,31 mol∙l-1; 

— Natriumhydroxidlösung, NaOH: 3 moll-1, 10 moll-1 ; 

— Salpetersäure, HNO3: 6 moll-1; 

— Szintillationscocktail: z. B. InstantScintGelPlus, UltimaGold LLT; 

— Toluolsulfonsäure in wässriger Lösung: 100 ml: 

25 g Toluolsulfonsäure in 75 ml entionisiertem 

Wasser  

Trägerlösungen 

— Bariumträgerlösung: 2 mg Ba2+ pro ml Lösung: 

0,356 g Bariumchloriddihydrat (BaCl2 ∙ 2 H2O) in entionisiertem 

Wasser lösen, 1 ml Salzsäure (3 mol∙l-1) zugeben, dann auf 

100 ml mit entionisiertem Wasser auffüllen; 

— Strontiumträgerlösung: 20 mg Sr2+ pro ml Lösung: 

6,086 g Strontiumchloridhexahydrat (SrCl2 ∙ 6 H2O) in entioni-

siertem Wasser lösen, 1 ml Salzsäure (3 mol∙l-1) zugeben, dann 

auf 100 ml mit entionisiertem Wasser auffüllen; 

— Yttriumträgerlösung: 20 mg Y3+ pro ml Lösung: 

6,83 g Yttriumchloridhexahydrat (YCl3 ∙ 6 H2O) in entionisiertem 

Wasser lösen, 1 ml Salzsäure (3 mol∙l-1) zugeben, dann auf 

100 ml mit entionisiertem Wasser auffüllen. 

8.2 Geräte 

Für das Verfahren wird folgende Ausstattung benötigt: 

— Schneidemühle mit Sieben für Teilchengröße kleiner 2 mm oder 1 mm und Proben-

absaugung;  

— Zentrifugalmühle mit einem Sieb für Teilchengröße weniger als 1 mm; 

— Veraschungsschalen, z. B. aus Quarz oder Quarzgut 55 mm hoch, 145 mm breit, 

205 mm lang und einer Wandstärke von 4 mm bis 5 mm; 
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— Veraschungsofen mit Luftzutrittsschlitzen und katalytischer Abgasreinigung, z. B. 

KammerofenTyp N150 der Fa. Nabertherm; 

— optional: Mikrowellengerät mit 250 ml-Druckbehältern, z. B. Fa. MLS; 

— feine, quantitative Papierfilter mit einem Porendurchmesser kleiner als 2 μm, z. B. 

Blaubandfilter Sorte 589/3, oder Filter aus Zellulosenitrat mit einem Porendurch-

messer von 0,45 μm; 

— Flüssigkeitsszintillationsmessfläschchen aus kaliumarmem Glas; 

— Flüssigkeitsszintillationsspektrometer, nach Möglichkeit Low-level-Ausführung mit 

Vielkanalanalysator; 

— Laborzentrifuge. 
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